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Objetivo:  O  índice  bispectral  (BIS)  é  um  parâmetro  derivado  por  eletroencefalograﬁa  (EEG)
que fornece  uma  medida  direta  dos  efeitos  de  sedativos  e  anestésicos  no  cérebro  e  orientac¸ão
sobre a  adequac¸ão  da  anestesia.  A  literatura  carece  de  estudos  sobre  a  monitorac¸ão  do  BIS  em
pacientes pediátricos  com  doenc¸a  cerebral  congênita  submetidos  à  anestesia  geral.
Características  clínicas:  Crianc¸a  de  13  anos,  com  32  kg,  com  holoprosencefalia  lobar,  foi  subme-
tida a  cirurgia  em  que  a  monitorac¸ão  da  profundidade  da  anestesia  com  o  uso  do  BIS  mostrou  uma
resposta anormal.  A  análise  detalhada  das  tendências  dos  valores  do  BIS  nos  diferentes  tempos
de observac¸ão  mostrou  quedas  súbitas  e  valores  repetitivos  do  BIS,  provavelmente  relacionados
à atividade  elétrica  epileptiforme  repetitiva  causada  por  sevoﬂurano.
Conclusão:  O  BIS  é  uma  ferramenta  de  monitorac¸ão  muito  útil  para  avaliar  o  grau  de  profundi-
dade da  anestesia  e  as  variac¸ões  eletroencefalográﬁcas  dos  anestésicos.  Atenc¸ão  especial  deve
ser dedicada  aos  pacientes  com  doenc¸as  congênitas  do  sistema  nervoso  central  nos  quais  o  BIS
pode apresentar  respostas  anormais  que  não  reﬂetem  a  avaliac¸ão  precisa  da  profundidade  daa  de  Anestesiologia.  Publicado  por  Elsevier  Editora  Ltda.  Todos  os
anestesia.
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Correlation  of  bispectral  index  (BIS)  monitoring  and  end-tidal  sevoﬂurane
concentration  in  a  patient  with  lobar  holoprosencephaly
Abstract
Objective:  The  bispectral  index  (BIS)  is  a  parameter  derived  by  electroencephalography  (EEG)
which provides  a  direct  measurement  of  the  effects  of  sedatives  and  anesthetics  on  the  brain
and offers  guidance  on  the  adequacy  of  anesthesia.  The  literature  lacks  studies  on  BIS  monitoring
in pediatric  patients  with  congenital  brain  disease  undergoing  general  anesthesia.
Clinical  features:  A  13-year-old  child  weighing  32  kg,  suffering  from  lobar  holoprosencephaly,
underwent  surgery  in  which  the  bispectral  index  (BIS)  monitoring  the  depth  of  anesthesia  showed
an abnormal  response.  Detailed  analysis  of  the  trends  of  BIS  values  in  the  different  observa-
tion times  demonstrated  sudden  falls  and  repetitive  values  of  BIS  likely  related  to  repetitive
epileptiform  electrical  activity  caused  by  sevoﬂurane.
Conclusion:  The  BIS  is  a  very  useful  monitoring  tool  for  assessing  the  degree  of  depth  of  anesthe-
sia and  to  analyze  the  electroencephalographic  variations  of  anesthetics.  Particular  attention
should be  given  to  patients  with  congenital  disorders  of  the  central  nervous  system  in  which
the BIS  may  give  abnormal  responses  that  do  not  reﬂect  an  accurate  assessment  of  the  depth
of anesthesia.





























































tam  uma  consciência  intraoperatória.  Atualmente,  o  BIS  é  antroduc¸ão
oloprosencefalia
oloprosencefalia  (HPE)  é  uma  malformac¸ão  cerebral  com-
lexa,  caracterizada  por  uma  separac¸ão  incompleta  da  parte
rontal  do  cérebro  entre  os  dias  18  e  28  de  vida  intrauterina,
ue  afeta  tanto  a  parte  frontal  do  cérebro  quanto  a  face  e
ausa  defeitos  neurológicos  e  faciais  de  gravidade  variável.1
A  sua  prevalência  é  de  1/250  durante  o  desenvolvimento
mbrionário  inicial  e  de  1/10.000  a  1/20.000  em  crianc¸as
ascidas  a  termo.
A  gravidade  das  alterac¸ões  tem  três  formas  clássicas,
lassiﬁcadas  de  acordo  com  suas  características  anatômi-
as:  HPE  lobar,  semilobar  e  alobar.  Um  subtipo  mais  brando,
onhecido  como  a  variante  inter-hemisférica  média  (VIM),
ambém  foi  identiﬁcado.  O  fenótipo  HPE  também  inclui
prosencefalia/atelencefalia  (o  sinal  mais  grave),  esqui-
encefalia  e  HPE  septopreótica.  As  formas  menos  graves
ão  deﬁnidas  como  microformas,  caracterizadas  por  defei-
os  na  linha  média,  na  ausência  de  malformac¸ão  cerebral
ípica  de  HPE.  A  doenc¸a, entretanto,  é  caracterizada  por
m  espectro  contínuo  de  separac¸ão  anormal  dos  hemisfé-
ios  cerebrais,  em  vez  de  uma  subdivisão  distinta  dessas
ormas,  que  apresentam  uma  variabilidade  clínica  signi-
cativa  intra  e  interfamiliar.  Em  muitos  casos,  há  uma
orrelac¸ão  entre  a  gravidade  das  alterac¸ões  faciais  e  cere-
rais  (com  excec¸ão dos  casos  de  mutac¸ão do  gene  ZIC2).  Em
rdem  decrescente  de  gravidade,  as  principais  característi-
as  faciais  são  ciclopia,  probóscide,  agenesia  do  pré-maxilar,
ábio  leporino,  coloboma,  displasia  da  retina,  estenose  de
oanas,  estenose  do  seio  piriforme,  hipotelorismo,  inci-
ivo  central  superior  único  e  até  um  rosto  normal.  As  formas
raves  (especialmente  na  presenc¸a de  uma  alterac¸ão  cro-
ossômica)  são  frequentemente  fatais  e a  mortalidade  está
ú
p
ossociada  à  gravidade  da  malformac¸ão  cerebral  e  defei-
os  associados.  Nas  crianc¸as que  sobrevivem,  um  amplo
spectro  de  sinais  relacionados  foi  descrito:  atraso  no  desen-
olvimento,  hidrocefalia,  déﬁcit  motor,  problema  alimentar,
isfunc¸ão  motora,  epilepsia  e  disfunc¸ão  hipotalâmica.  Dis-
úrbios  endócrinos  oriundos  de  anormalidades  hipoﬁsárias,
omo  diabetes  insípido  central,  são  comuns.
A  holoprosencefalia  lobar  é  a  forma  clássica  mais  branda
e  holoprosencefalia.  Caracteriza-se  pela  separac¸ão  entre
s  hemisférios  cerebrais  (esquerdo  e  direito)  e  os  ventrículos
aterais  e  a  junc¸ão  ao  longo  do  neocórtex  frontal,  particu-
armente  rostral  e  ventralmente.  Aproximadamente  19%  dos
acientes  com  HPE  lobar  têm  a  forma  lobar.
ndice  bispectral
 monitorac¸ão  do  índice  bispectral  (BIS)  permite  uma
valiac¸ão  precoce,  em  tempo  real,  dos  efeitos  de  anes-
ésicos  administrados  ao  paciente  monitorado.2 O  impacto
línico  da  monitorac¸ão  do  BIS  foi  relatado  em  vários  estu-
os  randomizados  e  controlados,  que  revelaram  como  essa
erramenta  também  oferece  uma  seguranc¸a  maior  ao  paci-
nte.  Em  especial,  esse  equipamento  pode  reduzir  o  risco
e  uma  potencial  sensibilizac¸ão e/ou  consciência  intrao-
eratória  medida  em  um  nível  contínuo,  não  invasivo,  de
edac¸ão  do  paciente  por  meio  de  sensores  adesivos  especi-
is.  O  BIS  é  um  parâmetro  derivado  da  eletroencefalograﬁa
EEG)  que  fornece  uma  mensurac¸ão  direta  dos  efeitos  de
edativos  e  anestésicos  no  cérebro  e  oferece  orientac¸ões
obre  a  adequac¸ão  da  anestesia.3,4 Pesquisa  mostra  que,  sob
nestesia  geral,  cerca  de  dois  em  mil  pacientes  experimen-nica  tecnologia  para  monitorar  o  estado  de  consciência  que
ode  reduzir  em  cerca  de  80%  a incidência  do  risco  no  intra-































DP;  pressão  arterial  média:  68,5  ±  1,8  DP  (ﬁg.  6).  Durante
o  Tsevo2,  uma  eletroencefalograﬁa  (EEG)  foi  feita  e  mostrou


















SCorrelac¸ão  entre  monitorac¸ão  do  índice  bispectral  (BIS)  e  ho
numérico  entre  0-100,  dois  números  que  indicam  a  ausência
de  atividade  cerebral  e  vigília.  O  anestesiologista,  grac¸as  a
esse  índice,  pode  administrar  a  quantidade  ideal  de  medica-
mentos  para  cada  paciente,  de  modo  a  manter  o  valor  do  BIS
dentro  de  uma  faixa  que  garante  uma  resposta  não  verbal  a
estímulos  e  baixa  probabilidade  de  memória  explícita.  Estu-
dos  prospectivos  relataram  que  um  BIS  mantido  entre  40-60
garante  um  estado  hipnótico  adequado  durante  a  anestesia.
A  conﬁabilidade  e  a  precisão  da  monitorac¸ão  do  BIS
em  pacientes  pediátricos  ainda  estão  sendo  estudadas,
especialmente  em  crianc¸as muito  jovens,  recém-nascidos  e
lactentes.  Além  disso,  não  há  estudos  sobre  o  uso  do  BIS
em  pacientes  pediátricos  que  sofrem  de  doenc¸as congénitas
raras  do  sistema  nervoso  central.  Uma  grande  variabilidade
nos  valores  do  BIS  em  relac¸ão às  dosagens  dos  anestésicos
usados  foi  observada  em  muitas  crianc¸as.
Relato  de  caso
Um  paciente  de  13  anos,  32  kg,  com  holoprosencefalia  lobar,
deu  entrada  em  nossa  instituic¸ão  para  procedimento  cirúr-
gico  de  orquidopexia.  O  paciente  estava  em  tratamento
medicamentoso  com  valproato  de  sódio,  clorazepam,  levo-
tiroxina  sódica,  somatropina  e  desmopressina.  A  induc¸ão foi
feita  por  via  inalatória,  sem  medicac¸ão  prévia,  com  uma
mistura  de  ar,  oxigênio  e  sevoﬂurano  a  uma  concentrac¸ão
de  6%  e  FiO2 de  0,4;  e  imediatamente  após  procedeu-se
com  canulac¸ão  de  veia  periférica,  seguida  por  administrac¸ão
de  fentanil  (2  g.kg-1)  e  cisatracúrio  (0,15  mg.kg-1).  Em
seguida,  uma  máscara  laríngea  Proseal  (tamanho  2,5)  foi
inserida.  O  paciente  foi  então  conectado  à  ventilac¸ão  mecâ-
nica  com  uma  mistura  de  ar,  oxigênio  e  concentrac¸ão
de  sevoﬂurano  a  3%  no  ﬁm  da  expirac¸ão  com  FiO2 de
0,4  e  reduzido  posteriormente  para  2%,  como  resultado
da  avaliac¸ão  com  o  BIS,  o  que  permitiu  uma  perfeita
adaptac¸ão  à  ventilac¸ão  artiﬁcial.  Todos  os  sistemas  habi-
tuais  de  monitorac¸ão  hemodinâmica  e  respiratória  foram
aplicados:  pressão  arterial,  ECG,  ETCO2 e  SpO2.  A  partir  da
induc¸ão,  os  sensores  frontais  adesivos  foram  aplicados  para  a
detecc¸ão  do  BIS  (BIS  Vista  Monitoring  SystemTM,  Aspect  Medi-
cal  System,  EUA)  e  registraram-se  as  tendências  de  durac¸ão
da  cirurgia  até  o  despertar  do  paciente.  Os  valores  de  BIS
foram  registrados  nos  seguintes  tempos:  Ti (induc¸ão),  Tsis
(incisão  cirúrgica  da  pele),  T5 (cinco  minutos  após  a  incisão
da  pele),  Tsevo2 (após  a  reduc¸ão da  concentrac¸ão  expirada
de  sevoﬂurano  a  2%)  e  Trecuperac¸ão (descontinuac¸ão de  sevo-
ﬂurano  e  ao  despertar).
Durante  a  fase  de  induc¸ão com  sevoﬂurano  a  6%  (Ti),  o
BIS  registrou  um  valor  mediano  de  27,5  ±  3,5  DP  (ﬁg.  1).
No  momento  da  incisão  cirúrgica  da  pele,  com  uma
concentrac¸ão  expirada  de  sevoﬂurano  a  3%  (Tsis),  a  mediana
foi  de  41,5  ±  4,3  DP  (ﬁg.  1)  e  cinco  minutos  após  a  incisão  na
pele  (T5)  a  mediana  foi  de  26,0  ±  4,2  DP  (ﬁg.  2).  Por  conside-
rarmos  os  valores  acima  do  BIS  muito  baixos  em  comparac¸ão
com  os  valores  padrão  de  40-60  para  um  plano  de  aneste-
sia  adequada,  decidimos  reduzir  a  concentrac¸ão  expirada
de  sevoﬂurano  para  2%  (Tsevo2).  Durante  esse  tempo,  regis-
tramos  os  valores  do  BIS  de  26,5  ±  5,3  DP  (ﬁg.  3).  No  ﬁm
da  cirurgia,  aproximadamente  75  minutos  após  a  induc¸ão,
interrompemos  a  administrac¸ão de  sevoﬂurano  (Trecuperac¸ão)
até  o  despertar  do  paciente.  A  mediana  dos  valores  do  BIS
F
(igura  1  Valores  do  BIS  nos  momentos  da  induc¸ão  (Ti,
7,5 ±  3,5  DP)  e  incisão  cirúrgica  da  pele  (Tsis, 41,5  ±  4,3  DP).
oi  29,5  ±  8,1  DP,  com  um  máximo  de  47  e  um  mínimo  de  17
ﬁg.  4).  Os  valores  totais  do  BIS  relacionados  à  durac¸ão da
irurgia  mostraram  uma  profundidade  excessiva  da  aneste-
ia  com  mediana  de  27  ±  6,3  DP  (ﬁg.  5).
O  despertar  ocorreu  sem  complicac¸ões,  agitac¸ão ou
onvulsões.  Durante  toda  a  cirurgia,  os  parâmetros  respi-
atórios  e  hemodinâmicos  estavam  dentro  da  normalidade:
requência  cardíaca:  81,3  ±  3,3  DP;  pressão  arterial  sistó-
ica:  101,3  ±  2,0  DP;  pressão  arterial  diastólica:  52,0  ±  2,3T5
igura  2  Valores  do  BIS  cinco  minutos  após  a  incisão  da  pele
T5,  26,0  ±  4,2  DP).


















Figura  3  Valores  do  BIS  no  ﬁm  da  expirac¸ão  com  sevoﬂurano



















































Duração total do procedimento
Figura  5  Valores  do  BIS  durante  todo  o  tempo  de  procedi-















Figura  6  Parâmetros  hemodinâmicos  registrados  durante
todo o  tempo  de  procedimento  cirúrgico  (FC:  frequência  car-
díaca; PAS:  pressão  arterial  sistólica;  PAD:  pressão  arterialigura  4  Valores  do  BIS  durante  a  recuperac¸ão  do  paciente
Trecuperac¸ão,  29,5  ±  8,1  DP).
iscussão
 literatura  é  escassa  em  estudos  sobre  a  monitorac¸ão  do
IS  em  pacientes  pediátricos  com  doenc¸a cerebral  congê-
ita,  submetidos  à  anestesia  geral  para  a  cirurgia.  Portanto,
 muito  difícil  interpretar  os  mecanismos  pelos  quais  essa
onitorac¸ão  pode  estar  sujeita  a  mudanc¸as  e  alterac¸ões  sob
nestesia.5 O  BIS  expressa  a  profundidade  da  anestesia  com
m  valor  numérico  que  varia  de  0  (anestesia  profunda)  a  100
paciente  acordado),  enquanto  os  valores  entre  40  e  60  são
onsiderados  ideais  para  uma  anestesia  cirúrgica  adequada.
m  princípio,  os  valores  do  BIS  registrados  na  faixa  etária
ediátrica  são  inversamente  proporcionais  à  concentrac¸ão
diastólica;  PAM:  pressão  arterial  média).  FC:  81,3  ±  3,3  DP;  PAS:
101,3 ±  2,0  DP;  PAD:  52,0  ±  2,3  DP;  PAM:  68,5  ±  1,8  DP.

























mask induction. Anesthesiology. 2007;107:928--38.Correlac¸ão  entre  monitorac¸ão  do  índice  bispectral  (BIS)  e  ho
expirada  de  sevoﬂurano  e  correlacionam-se  muito  melhor
com  as  alterac¸ões  da  pressão  arterial  e  frequência  cardíaca.
Além  disso,  a  concentrac¸ão expirada  de  sevoﬂurano,  que
corresponde  a  um  BIS  de  50  (95%),  é  maior  em  crianc¸as
menores  de  dois  anos  em  comparac¸ão  com  crianc¸as mais
velhas  (1:55%  versus  1:25%).  Na  fase  de  recuperac¸ão,  as
alterac¸ões  do  BIS  são  mais  progressivas  em  crianc¸as mais
velhas,  em  comparac¸ão  com  crianc¸as pequenas  que  mostram
um  perﬁl  de  ‘‘acorda-adormece’’.6
Em  nosso  caso  clínico,  apesar  de  termos  usado
concentrac¸ões  mais  elevadas  de  sevoﬂurano  comparadas
com  as  indicadas  acima,  desde  o  momento  da  induc¸ão até
o  despertar  os  valores  totais  do  BIS  relacionados  à  durac¸ão
da  cirurgia  mostraram  uma  profundidade  excessiva  da  anes-
tesia,  com  média  dos  valores  de  27  ±  6,3  DP.  Esses  dados
podem  ser  compreensíveis  durante  as  fases  iniciais  da  anes-
tesia,  particularmente  da  induc¸ão (Ti 27,5  ±  3,5  DP),  quando
as  concentrac¸ões  de  sevoﬂurano  precisam  estar  mais  altas.
Nas  fases  subsequentes,  especialmente  em  Tsevo2,  a  expec-
tativa  era  de  um  aumento  nos  valores  do  BIS  após  a  reduc¸ão
da  concentrac¸ão  expirada  de  sevoﬂurano.  Em  contraste,  a
mediana  dos  valores  registrados  do  BIS  foi  paradoxalmente
inferior  (Tsevo2 26,5  ±  5,3  DP).  De  forma  similar,  os  valores  do
BIS  durante  o  despertar  foram  baixos  (Trecuperac¸ão 29,5  ±  8.1
DP)  em  vez  de  se  aproximarem  de  60,  o  que  normalmente
indica  a  retomada  de  consciência  do  paciente.  O  valor  relati-
vamente  mais  alto  do  BIS  e,  portanto,  mais  perto  da  faixa  de
40-60  foi  encontrado  apenas  no  momento  da  incisão  da  pele
(Tsis 41,5  ±  4,3  DP),  embora  o  BIS  não  tenha  especiﬁcidade
para  a  previsão  de  resposta  a  estímulos  nociceptivos,  uma
vez  que  é  um  valor  mais  ou  menos  insensível  aos  narcóticos
enquanto  reﬂete  o  estado  hipnótico.
Em  nossa  opinião,  o  mecanismo  e  as  possíveis  causas
dessa  resposta  anormal  pode  ser  demonstrado  em  uma
análise  detalhada  das  tendências  dos  valores  do  BIS  nos
diferentes  tempos  de  avaliac¸ão.  Em  T5,  Tsevo2 e  Trecuperac¸ão
(ﬁgs.  2--4),  em  particular,  observamos  uma  variabilidade
rápida  com  quedas  súbitas  e  valores  repetitivos  do  BIS.  Não
havia  artefatos  e  o  paciente,  em  outros  aspectos,  estava
bem  curarizado:  índice  de  qualidade  de  sinal  (IQS),  eletromi-
ograﬁa  (EMG)  e  valor  da  taxa  de  supressão  (VTS)  mostraram
uma  boa  qualidade  de  sinal.
Esse  fato  nos  leva  a  outro  relato  de  caso  publicado,
embora  de  paciente  adulto,  no  qual  sevoﬂurano  determinou
atividade  elétrica  epileptiforme  repetitiva  com  queda  súbita
e  rápida  dos  valores  do  BIS,  resolvida  com  a  administrac¸ão
de  antiepilépticos  durante  a  cirurgia.7
Está  bem  documentado  que  sevoﬂurano  pode  estimular
uma  atividade  epileptogênica8-10 e  a  eletroencefalograﬁa
registrada  durante  o  Tsevo2 mostrou  uma  atividade  epilep-
tiforme  com  espículas.  Em  nosso  caso,  a  holoprosencefalia
lobar  era  uma  doenc¸a acompanhada  por  epilepsia.  Embora
o  paciente  já  estivesse  sendo  tratado  com  medicamen-
tos  para  a  doenc¸a subjacente,  devemos  presumir  que  eles
não  conseguiram  limitar  as  mudanc¸as  rápidas  observadas,
com  o  BIS  e  sevoﬂurano  desempenhando  um  papel  impor-
tante.  Não  usamos  medicamentos  antiepiléticos  que  seriam
úteis  como  critério  ex  adiuvantibus  para  demonstrar  a  natu-
reza  das  alterac¸ões  nos  valores  do  BIS.  Na  realidade,  do
1osencefalia  383
onto  de  vista  clínico,  não  observamos  convulsões  durante
 cirurgia  ou  durante  a fase  de  despertar.  É  provável  que
 atividade  epiléptica  tenha  sido  uma  manifestac¸ão neu-
oelétrica  detectada  pelo  BIS.  Por  ﬁm,  a  boa  estabilidade
emodinâmica  durante  toda  a  operac¸ão  conﬁrma  que  as
oncentrac¸ões  de  sevoﬂurano  estão  mais  bem  relacionadas
o  BIS  do  que  as  variac¸ões  da  pressão  arterial  e  frequência
ardíaca  no  paciente  pediátrico.
onclusões
 BIS  é  uma  ferramenta  de  monitoramento  muito  útil
ara  avaliar  o  grau  de  profundidade  da  anestesia  e  ana-
isar  as  variac¸ões eletroencefalográﬁcas  dos  anestésicos.
tenc¸ão  especial  deve  ser  dedicada  a  pacientes  com  doenc¸as
ongênitas  do  sistema  nervoso  central  nas  quais  o  BIS
ode  apresentar  respostas  anormais  que  não  reﬂetem  uma
valiac¸ão  precisa  da  profundidade  da  anestesia.  Isso  é  par-
icularmente  importante  em  casos  de  altas  concentrac¸ões
e  sevoﬂurano  que  podem  resultar  em  ac¸ão  epileptogênica.
esses  casos,  a  escolha  de  uma  técnica  anestésica  diferente
eve  ser  considerada.
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